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ARN de sangre total en tubo EDTA AS1310

Tipo de muestra: Sangre total en tubo EDTA

Muestra agroalimentaria

O e Kit Maxwell® empleado:

P[] aw AS1310 Maxwell® 16 LEV simplyRNA Blood

- 1 hora

Cantidad de muestra empleada: 2,5 ml

Firmware 4.90 (AS1000/AS2000)
Firmware 1.4 (AS3000)

Autor del protocolo:
Promega Biotech Ibérica S.L.

Hardware LEV

Tiempo de pre-procesamiento: 20 min.
Tiempo de Kit Maxwell: 51 min.

Procesamiento:

1. Transferir 2.5ml del tubo de sangre fresca (no congelada) en un tubo Falcon 15ml.

2. Anadir 7.5ml de Cell Lysis Solution (A793A), e invertir el tubo 5-6 veces. En este paso
se lisan las células rojas dejando intactas las células blancas.

3. Incubar el lisado 10 min. a temperatura ambiente, e invertir el tubo varias veces para
obtener una mezcla homogenea.

4. Centrifugar el tubo a 3.000 x g durante 10 min.

5. Conservar el pellet y anadir 200ul de la solucion de Homogeneizacion + Thioglycerol.
Mezclar por vortex.

6. Anadir 200pl de Buffer Lysis (MC501) y 25ul de Proteinasa K. Mezclar por vortex
durante 20 segundos.

/. Incubar a temperatura ambiente 10 min.

8. Anadir 10pl de DNase | solution (blue solution) al pocillo 4 del cartucho simplyRNA
(este pocillo numero 4 vira a color amarillo).

9. Anadir el lisado obtenido en el punto 8 al pocillo 1 del cartucho.

10. Seleccionar el protocolo “simplyRNA”

Mas informacion: http://www.promega.com/products/instruments/maxwell-16-instruments/
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